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RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN SPESIFIKASI 
PENGADAAN IUD KIT 
TAHUN ANGGARAN 2014 



NO 


NAMA ALAT 


SPESIFIKASI 


SATUAN 


HARGA 
SATUAN 


JUMLAH 


[. 


IUD Kit dengan Sterilisator Listrik 










1 


lodine cup 


Ukuran 80 cc stainless steel 18-10 
ketebalan bahan 0,7 mm 


2 buah 


60.000 


120.000 


2 


Forcep schroder Tenacullum 


Ukuran 10" stainless steel CE marking 
Germany Satin/Dul Finish 


4 buah 


105.000 


420.000 


3 


Forceps IUD removal, Alligator Jaws 


Ukuran 8", bahan stainless steel CE 
marking Germany Satin/Dul Finish 


1 buah 


350.000 


350.000 


4 


Forceps Sponge Foster Straight (Klem 
Pemegang Kasa) 


Ukuran 9,5" bahan stainles steel CE 
marking Germany Satin/Dul Finish 


4 buah 


26.250 


105.000 


5 


Scissor operating mayo 


ukuran 6,75" bahan stainless steel CE 
marking Germany Satin/Dul Finish 


3 buah 


53.000 


159.000 


6 


IUD String retriver 


Ukuran 30,5 cm, bahan Stainless steel 


2 buah 


28.000 


56.000 


7 


Sonde Uterine Sims 


Ukuran 12,5" cm, bahan stainless steel CE 
marking Germany Satin/Dul Finish 


3 buah 


70.000 


210.000 


8 


Speculum, vaginal graves 


Ukuran Large, bahan stainless steel CE 
marking Germany Satin/Dul Finish 


1 buah 


110.000 


110.000 


9 


Speculum, vaginal graves 


Ukuran Medium, bahan stainless steel CE 
marking Germany Satin/Dul Finish 


3 buah 


100.000 


300.000 


10 


Handscone Steril 


Ukuran 6,5, bahan Latex steril 


3 pasang 


20.000 


60.000 


11 


Handscone Steril 


Steril ukuran 7, bahan Latex steril 


3 pasang 


20.000 


60.000 


12 


Utility tray with cover 


Stainless steel, locking and unlocking 
mechanism ukuran: 350-375 (L) x 185-195 
(W) x 75-1 15 (H) mm, bahan stainless steel 
18-10/304, ketebalan bahan 0,8 mm 


1 buah 


716.000 


716.000 


13 


Stethoscope 


Duplex 


1 buah 


100.000 


100.000 


14 


Spghymomanometer 


Air raksa, measurable range 0-300 mm Hg 


1 buah 


327.000 


327.000 


15 


Sterilisator Listrik with steamer 


Bahan stainless steel 18-10 (304), tebal 0,8 
mm, ukuran 350 (L) x 190 (W) x 130 (H) 
mm, voltage 300-400 W/220 volt; bagian 
bawah terdapat pemanas air dengan 0 8 
mm, pada sisi kiri kanan terdapat 
pegangan. Memiliki steamer plate dengan 
ukuran 345 (L) x 190 (W) x 40 (H) mm, 
pada steamer terdapat lubang sebanyak 40 
buah yang berfungsi sebagai ventilasi uap. 
Pada steamer juga terdapat kaki sebanyak 
4 buah dengan tinggi 4 cm dan memiliki 
pengait steamer 2 buah dan memiliki kabel 
listrik. 


1 buah 


1.975.000 


1.975.000 
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16 


Spot Lamp 


Bahan stainless steel, dengan tiang pipa 
stainless steel 01" tebal 1,2 mm panjang 
400 mm 2 pcs, tangan kanan lampu 
stainless steel 10x10x1 panjang 30 mm 4 
pcs, kap lampu allumunium dan stainless 
steel, lampu type halogen 50 watt/220 volt, 
tinggi total 1600 - 1700 mm, dengan sudut 
tangan 0°-90° dengan jangkauan 50 cm, 
dengan 4 buah roda karet radius putar 360°. 


1 buah 


1.965.000 


1.965.000 


17 


Tas untuk peralatan 


Ukuran disesuaikan dengan isi barang 
terbuat dari Plister D.600 warna hitam, 
bertuliskan "IUD Kit DAK Bidang KB Tahun 
2014" dengan logo Institusi BKKBN dan 

IUCJO rvdlJUpdtcll Udll r\Old (Jclltjdll lldllld 

SKPD-KB Kabupaten dan Kota yang 
bersangkutan. 


1 buah 


165.000 


165.000 


18 


Kemasan 


Seluruh peralatan IUD Kit kecuali Spot 
Lamp, Sterilisator Listrik, Stethoscope dan 
Tensimeter dimasukkan ke dalam utility 
tray. Untuk tensimeter dan stethoscope 
dimasukkan ke dalam sterilisator listrik. 


1 set 


52.000 


52.000 


a 


Inner box 


- Setiap tas IUD Kit dimasukkan ke dalam 
dus dengan ukuran menyesuaikan dan 
bertuliskan "IUD Kit DAK Bidang KB Tahun 
2014 dan logo BKKBN dan logo Kabupaten 
dan Kota dengan nama SKPD-KB 
Kabupaten dan Kota yang bersangkutan. 












- Setiap Spot Lamp dimasukkan ke dalam 
dus dengan ukuran menyesuaikan. 












- Setiap Sterilisator dimasukkan ke dalam 
dus dengan ukuran menyesuaikan. 








b 


Outer Box 


- Seluruh peralatan dimasukkan ke dalam 
dus besar dengan ketebalan minimal 6 mm 












- Dus besar bertuliskan "IUD Kit DAK 
Bidang KB Tahun 2014" dan logo BKKBN 
dan logo Kabupaten dan Kota dengan nama 
SKPD-KB Kabupaten dan Kota yang 
bersangkutan. 








TOTAL 


7.250.000 
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RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN SPESIFIKASI 
PENGADAAN IUD KIT 
TAHUN ANGGARAN 2014 



NO 


NAMA ALAT 


SPESIFIKASI 


SATUAN 


HARGA 
SATUAN 


JUMLAH 


[. 


IUD Kit denaan Sterilisator Non 
Listrik 










1 


lodine cup 


Ukuran 80 cc stainless steel 18-10 
ketebalan bahan 0,7 mm 


2 buah 


60.000 


120.000 


2 


Forcep schroder Tenacullum 


Ukuran 10" stainless steel CE marking 
Germany Satin/Dul Finish 


4 buah 


105.000 


420.000 


3 


Forceps IUD removal, Alligator Jaws 


Ukuran 8", bahan stainless steel CE 
marking Germany Satin/Dul Finish 


1 buah 


350.000 


350.000 


4 


Forceps Sponge Foster Straight (Klem 
Pemegang Kasa) 


Ukuran 9,5" bahan stainles steel CE 
marking Germany Satin/Dul Finish 


4 buah 


26.250 


105.000 


5 


Scissor operating mayo 


ukuran 6,75" bahan stainless steel CE 
marking Germany Satin/Dul Finish 


3 buah 


53.000 


159.000 


6 


IUD String retriver 


Ukuran 30,5 cm, bahan Stainless steel 


2 buah 


28.000 


56.000 


7 


Sonde Uterine Sims 


Ukuran 12,5" cm, bahan stainless steel CE 
marking Germany Satin/Dul Finish 


3 buah 


70.000 


210.000 


8 


Speculum, vaginal graves 


Ukuran Large, bahan stainless steel CE 
marking Germany Satin/Dul Finish 


1 buah 


110.000 


110.000 


9 


Speculum, vaginal graves 


Ukuran Medium, bahan stainless steel CE 
marking Germany Satin/Dul Finish 


3 buah 


100.000 


300.000 


10 


Handscone Steril 


Ukuran 6,5, bahan Latex steril 


3 pasang 


20.000 


60.000 


11 


Handscone Steril 


Steril ukuran 7, bahan Latex steril 


3 pasang 


20.000 


60.000 


12 


Utility tray with cover 


Stainless steel, locking and unlocking 
mechanism ukuran: 350 (L) x 190 (W) x 90 
(H) mm bahan stainless steel 18-10/304, 
ketebalan bahan 0,8 mm 


1 buah 


743.000 


743.000 


13 


Stethoscope 


Duplex 


1 buah 


100.000 


100.000 


14 


Spghymomanometer 


Air raksa, measurable range 0-300 mm Hg. 


1 buah 


350.000 


350.000 


15 


Sterilisator Uap 


Ukuran diameter 214-215 mm x (T) 365- 
370 mm stainless steel 304 (18-10), tebal 
bahan 1,5 mm dilengkapi dengan steamer 
disc diameter 21 cm, tinggi penyangga 5 
cm stainless steel. 


1 buah 


1.190.000 


1.190.000 


16 


Head lamp 


Standard ilumination, chrome plated with 
magnitying glass, moveable in direction by 
mean of a joint, head band can be adjusted 
by metal screw, complete with adaptor 
input 220 volt, outpout DC 6 volt 


1 buah 


350.000 


350.000 
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17 


Tas untuk peralatan 


Ukuran disesuaikan dengan isi barang 
terbuat dari bahan Polister D.600/balistic 
double bertuliskan "IUD Kit DAK Bidang KB 
Tahun 2014" dengan logo Institusi BKKBN 
dan logo Kabupaten dan Kota dengan 
nama SKPD-KB Kabupaten dan Kota yang 
bersangkutan. 


1 buah 


165.000 


165.000 


18 


Kemasan 


Seluruh peralatan IUD Kit kecuali Spot 
Lamp, Sterilisator Non Listrik, Stethoscope 
dan Tensimeter dimasukkan ke dalam 
utility tray. Untuk tensimeter dan 
stethoscope dimasukkan ke dalam 
sterilisator non listrik. 


1 set 


52.000 


52.000 


a 


Inner box 


- Setiap tas IUD Kit dimasukkan ke dalam 
dus dengan ukuran menyesuaikan dan 
bertuliskan "IUD Kit DAK Bidang KB Tahun 
2014" dan logo BKKBN dan logo 

Kahnnafpn Han Kota Hpnnan nama SKPH- 

i\auuuaLci i ucii i ivjia uci lyai i i icii i ici *ji\r u 

KB Kabupaten dan Kota yang 
bersangkutan". 












- Setiap Sterilisator dimasukkan ke dalam 
dus dengan ukuran menyesuaikan. 








b 


Outer Box 


- Seluruh peralatan dimasukkan ke dalam 
dus besar dengan ketebalan minimal 6 mm 












- Dus besar bertuliskan "IUD Kit DAK 
Bidang KB Tahun 2014" dan logo BKKBN 
dan logo Kabupaten dan Kota dengan 
nama SKPD-KB Kabupaten dan Kota yang 
bersangkutan". 








TOTAL 


4.900.000 
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